PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA
WYROB DO STOSOWANIA WYLACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKEAD: 40% roztwdr kwasu cytrynowego.

PRZEZNACZENIE

Preparat stosuje sie podczas leczenia endodontycznego do ptukania kanatéw
korzeniowych. Wspomaga mechaniczne oczyszczanie kanatu zebowego.
Usuwa warstwe mazistg ze $cian kanatu korzeniowego odstaniajac kanaliki
zebinowe. Pozwala to na doktadne oczyszczenie kanalikéw z resztek miazgi,
a nastepnie na doktadna penetracje uszczelniacza.

Adapter z zakretka do pobierania preparatu do strzykawki

1. Odkrec zakretke butelki.

2. Zakrec adapter na butelce.

3. W celu uzycia usun niebieska zatyczke, wkre¢ koniec strzykawki w otwor
adaptera, przechyl butelke z preparatem dnem do goéry i nabierz ptyn do
strzykawki, przytrzymujac jednoczesnie adapter.

Nastepnie ustaw butelke na blacie w pozycji pionowej i delikatnie wykre¢
strzykawke z ptynem z adaptera. Zaleca sie stosowanie strzykawek luer-lock
z gumowym ttokiem.

4.Po kazdym uzyciu zabezpiecz adapter niebieska zatyczka.

5. Do transportu usun adapter i zakre¢ butelke zakretka.

SPOSOB UZYCIA

Wyréb wprowadzi¢ do kanatu za pomoca strzykawki z igta z bocznym
otworem, jednoczes$nie opracowujac kanat mechanicznie. Po zastosowaniu
preparatu przeptukac kanat solg fizjologiczna.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosowa¢ u o0s6b z nadwrazliwoscig na sktadniki preparatu. Nie
pozostawia¢ preparatu w kanale ani w komorze zeba pomiedzy wizytami.
Moze to doprowadzi¢ do nadmiernego zmiekczenia zebiny.

SRODKI OSTROZNOSCI

Zachowac szczegdlna ostrozno$é podczas stosowania przy perforacjach.
Preparat dziata draznigco na oczy i skére. W razie kontaktu natychmiast
sptukac duza iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.

Podczas pracy z wyrobem stosowac koferdam. Stosowac rekawiczki, okulary
ochronne i odziez ochronna.

Zachowac szczeg6lng ostrozno$é podczas stosowania u dzieci ze wzgledu
na niebezpieczenstwo nadmiernego rozmiekczenia tkanek twardych zeba.
DOZOWNIK NIE SLUZY DO PRZECHOWYWANIA PLYNOW!

W przypadku wystapienia powaznego incydentu zwigzanego z wyrobem
nalezy ten fakt zgtosi¢ producentowi i whasciwemu organowi Panstwa, w
ktérym uzytkownik lub pacjent majg miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w zamknietych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze
pokojowej do +25°C. Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
PRZED UZYCIEM WSTRZASNACI

Termin przydatnosci do uzycia znajduje sie na opakowaniu bezposrednim.

Po otwarciu opakowania okres waznosci nie ulega zmianie pod warunkiem
szczelnego zamykania po kazdorazowym uzyciu.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zuzyte opakowania nalezy przekazac do utylizacji lub zwréci¢ do wytworcy.

OPAKOWANIE
Butelka zawierajgca 200 g lub 400 g preparatu, adapter z zakretka, dozownik.

Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2021/11

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS BEFORE USE
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: 40% citric acid solution.

INTENDED USE

The preparation is used during endodontic treatment for rinsing root canals. It
improves mechanical cleaning of the root canal.

It removes smear layer from the walls of root canal exposing the dentinal
tubules. It allows for precise cleansing of dentinal tubules from pulp debris
and precise sealant penetration.

Adapter with a plug for taking the liquid preparations into the syringe

1. Unscrew the bottle cap.

2. Screw the adapter on the bottle.

3.In order to use the bottle, remove the blue plug, screw the end of the syringe
into the adapter opening, tilt the bottle with the preparation upside down
and take the liquid into the syringe, while simultaneously holding down the
adapter.

Next, put the bottle upright on the table top and gently unscrew the filled
syringe from adapter. It is recommended to use luer-lock syringes with a
rubber plunger.

4. After each use, close the adapter opening with a blue plug.

5. For transport, remove the adapter and screw the cap on the bottle.

INSTRUCTIONS FOR USE

Insert the product into the root canal using the syringe with a needle with a
side opening while mechanically preparing the canal. After using the product,
rinse the canal with physiological saline.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the product for patients with hypersensitivity to the product’s
components. Do not leave the product in the canal or the tooth cavity
between visits. This may result in excessive softening of dentin.

PRECAUTIONS

Special care should be taken when the product is applied into perforations.
Itirritates the eyes and skin. In case of contact, immediately rinse with plenty
of water and seek medical attention. Use rubber-dam while working with the
product. Use protective gloves, glasses and clothing.

Take special care when using this product to children because of the danger
of excessive softening of tooth hard tissues.

DISPENSER IS NOT INTENDED FOR LIQUID STORAGE!

Any serious incident involving the product should be reported to the
manufacturer and the competent authority of the State in which the user or
patient is domiciled.

STORAGE

Store in closed original packaging below 25°C. Keep out of reach of children.
SHAKE BEFORE USE!

Expiry date is placed on the main container.

Once the container is open, the expiry date doesn’t change if it the container
is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the
manufacturer.

PACKAGING
Bottle of 200 g or 400 g of preparation, adapter with a screw cap, dispenser.

Last update: 03.11.2021/11

ANTES DE USAR LEA ESTAS INSTRUCCIONES
PRODUCTO A USAR SOLO POR EL ODONTOLOGO

COMPOSICION: solucién de écido citrico al 40%.

uso

El producto se emplea durante el tratamiento endoddntico para enjuagar los
canales radiculares. Facilita la limpieza mecanica del canal dental.

Retira la capa viscosa de las paredes del canal radicular, exponiendo los
canaliculos dentarios. Esto permite realizar una limpieza profunda de los
canaliculos eliminando restos de la pulpa, asi como una penetracion profunda
del agente sellador.

Adaptador con tapdn de rosca para la toma del producto en la jeringa

1. Desenrosca el tapdn de rosca de la botella.

2. Enrosca el adaptador a la botella.

3. Para el uso retira el tapon de rosca azul, introduce el extremo de la jeringa
en laranura del adaptador, invierte la botella con el producto y coge el liquido
en la jeringa, al mismo tiempo sosteniendo el adaptador.

A continuacion, coloca la botella en posicion vertical sobre la encimera y retira
la jeringa con el liquido desenroscandola con cuidado del dosificador. Se
recomienda el uso de jeringas luer-lock con émbolos de caucho.

4.Tras cada uso protege el adaptador colocando el tapdn de rosca azul encima.
5.Para el transporte retira el adaptadory cierra la botella con el tapdn de rosca.

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir el producto en el canal empleando una jeringa con una aguja con
orificio lateral, al mismo tiempo realizando un tratamiento mecanico. Una vez
aplicado el producto, enjuagar el canal con la solucion fisiolégica.

CONTRAINDICACIONES

No usar en personas con hipersensibilidad a los componentes del producto.
No dejar el producto en el canal ni en la cavidad pulpar entre las consultas.
Esto puede provocar un ablandamiento excesivo de la dentina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tener un cuidado especial al emplear el producto en perforaciones. Casa
irritacion ocular y cutdnea. En el caso del contacto, enjuagar con agua
abundante y consultar a un médico. Emplear un dique dental a la hora de
trabajar con el producto. Emplear guantes, gafas y ropa de proteccion.
El uso del producto en nifos requiere una cautela especial dado el
peligro de un ablandamiento excesivo de los tejidos duros del diente.
iEL DOSIFICADOR NO SIRVE PARA EL ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS!
En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante
él‘a la alutoridad competente del pais donde el usuario o el paciente tiene su

omicilio.

ALMACENAMIENTO

Guardar en embalajes originales cerrados,

a una temperatura ambiente inferior a +25°C. Guardar fuera del alcance de
los nifios.

iAGITAR ANTES DE USAR!

La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a
condicién de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACION DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse para la eliminacién o devolverse
al fabricante.

ENVASE
Botella con 200 g o0 400 g de la preparaciéon, adaptador con tapén de rosca,
dosificador.

Fecha de la dltima revision: 03.11.2021/11

AVANT LEMPLOI, LISEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

COMPOSITION : acide citrique a 40%.

UTILISATION PREVUE

Le produit est utilisé lors du traitement endodontique, pour le rincage des
canaux radiculaires. Il aide au nettoyage mécanique du canal radiculaire.

Il élimine la boue dentinaire des parois canalaires pour exposer les tubules de
la dentine. Cela permet un nettoyage en profondeur des débris dentaires, puis
une pénétration précise du scellant.

Adaptateur avec bouchon de remplissage de la seringue

1. Dévisser le bouchon de la bouteille.

2. Visser I'adaptateur sur la bouteille.

3. Pour utiliser le produit, enlever le bouchon bleu, visser I'extrémité de la
seringue dans l'orifice de I'adaptateur, incliner la bouteille a I'envers et aspirer
du liquide dans la seringue, tout en maintenant I'adaptateur.

Puis remettre la bouteille sur le plan de travail en position verticale et
dévisser doucement la seringue remplie avec du liquide de I'adaptateur. Il est
recommandé d'utiliser des seringues luer-lock avec piston en caoutchouc.

4. Aprés chaque utilisation, refermer I'adaptateur avec le bouchon bleu.

5. Pour le transport, dévisser I'adaptateur et visser le bouchon sur la bouteille.

MODE D’EMPLOI

Introduire le liquide CHLORAXID 2% dans le canal a I'aide de la seringue munie
d’une aiguille avec trou latéral, tout en traitant le canal mécaniquement. Aprés
I'usage du produit, rincer le canal avec du sérum physiologique.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux
composants du produit. Ne pas laisser le produit dans le canal ni dans la
chambre pulpaire entre les visites. Cela peut entrainer un ramollissement
excessif de la dentine.

PRECAUTIONS

Rester particulierement prudent lors de Ilapplication dans des
perforations Produit irritant pour les yeux et la peau. En cas de
contact, rincer immédiatement et abondamment a l'eau et consulter
un médecin. Utiliser une digue dentaire lors de la manipulation du
produit. Utiliser des gants, des lunettes et des vétements de protection.
Faire particulierement attention lors de I'utilisation chez les enfants, en raison
du danger de ramollissement excessif des tissus durs de la dent.

LE DOSEUR NE SERT PAS DE RECIPIENT DE STOCKAGE DES LIQUIDES !
En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et a l'autorité
publique territorialement compétente selon le lieu d’habitation de
I'utilisateur/du patient.

CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, a une température
ambiante ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de portée des enfants.

SECOUER AVANT UTILISATION !

La date limite d'utilisation est indiquée sur I'emballage direct.

Aprés ouverture, la date de péremption ne change pas, a condition de
refermer hermétiquement I'emballage aprés chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent étre remis pour recyclage ou retournés au
fabricant.

CONDITIONNEMENT
Bouteille contenant 200 ou 400 g de produit, adaptateur avec bouchon,
doseur.

Date de derniére mise a jour: 03.11.2021/11

LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE FOLGENDE ANLEITUNG
DAS PRODUKT MUSS VON EINEM ZAHNARZT VERWENDET WERDEN

INHALTSSTOFFE: 40%ige Zitronensdureldsung.

VERWENDUNGSZWECK

Das Praparat ist zum Spulen von Wurzelkandlen bei endodontischen
Behandlungen vorgesehen. Es fordert die mechanische Reinigung des
Zahnkanals, entfernt die Schmierschicht aus den Wanden des Wurzelkanals
und legt die Miindungen der Dentinkanéle frei. Es ermdglicht eine prazise
Reinigung der Kandle von Ablagerungen des Zahnmarks und bereitet so eine
exakte Abdichtung, d.h. Penetration der Fillmasse vor.

Plug-Adapter zur Entnahme des Préparats in die Spritze

1. Den Schraubverschluss an der Flasche 6ffnen.

2.Den Adapter auf den Flaschenhals schrauben.

3. Vor dem Gebrauch den blauen Verschluss entfernen und das Endstiick der
Spritze in die Adapter6ffnung einschrauben. Die Flasche mit dem Praparat mit
der Offnung senkrecht nach unten halten und die Fllssigkeit mit der Spritze
aufziehen, dabei den Adapter festhalten.

AnschlieBend die Flasche mit der Offnung senkrecht nach oben aufstellen
und die mit dem Fluid befiillte Spritze vorsichtig vom Adapter abschrauben.
Es werden Luer-Lock-Spritzen mit Gummikolben empfohlen.

4. Den Adapter nach jedem Gebrauch mit dem blauen Verschluss sichern.

5. Vor dem Transport den Adapter entfernen und die Flasche mit dem
Schraubverschluss verschlieBen.

GEBRAUCH

Das Produkt mit einer seitlich gedffneten Kaniile in den Wurzelkanal einfiihren
und dabei den Wurzelkanal gleichzeitig mechanisch préparieren. Nach der
Applikation den Wurzelkanal mit physiologischer Kochsalzlésung spiilen.

GEGENANZEIGEN .

Nicht bei Patienten mit etwaiger Uberempfindlichkeit gegen die Bestandteile
desPraparatsanwenden. Das Praparatfiir die Zeitzwischen den Behandlungen
nicht im Wurzelkanal bzw. in der Zahnkammer belassen Dies kann das Dentin
zu stark aufweichen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Sollte das Produkt bei Perforierungen angewendet werden, sollte
besonders achtsam vorgegangen werden. Das Produkt ist reizend
fur Augen und Haut. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspiilen und
einen Arzt aufsuchen. Bei der Verwendung des Produkts Kofferdam
verwenden. Verwenden Sie Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung.
Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung des Préparats bei Kinder geboten,
da hier die Gefahr einer verstarkten Aufweichung des Zahnschmelzes besteht.
DER DISPENSER IST NICHT ZUR LAGERUNG DER FLUSSIGKEIT
VORGESEHEN!

Im Falle eines schweren Zwischenfalls mit einem Produkt sollte dies dem
Hersteller und der zustandigen Behorde des Landes, in dem der Anwender

oder Patient ansdssig ist, gemeldet werden.

AUFBEWAHRUNG

In der geschlossenen Originalpackung bei Zimmertemperatur bis zu +25°C
lagern. Firr Kinder unzugénglich aufbewahren.

VOR DEM GEBRAUCH SCHUTTELN!

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben.

Das Haltbarkeitsdatum @ndert sich nach dem Offnen nicht, sofern die Packung
nach Gebrauch wieder fest verschlossen wird.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder an den Hersteller
zurlickzusenden.

VERPACKUNG
Flasche a 200 g oder 400 g, Adapter mit Schraubverschluss, Dispenser.

Letzte Aktualisierung: 03.11.2021/11

MEPE[, BAKOPUCTAHHAM C/ii O3HANOMUTUCA 3 HABELEHOIO
HUXYE IHCTPYKLIIEIO B
NPOAOYKT NPU3HAYEHUI BUKTIOYHO 419 NPOOECIMHOIO
BMKOPUCTAHHA JTIKAPEM CTOMATOJIOTOM

CKJAL: 40% pO34MH NMMMOHHOI KUCNOTK.

MPU3HAYEHHA

MpenapaT BWKOPUCTOBYETbCA MNif 4YaC E€HAOAOHTUYHOrO JNiKyBaHHA [nnA
NPOMWBAHHA KOpPeHeBUX KaHanis. [lonerwye MmexaHiyHe OUMLLEHHA
KOpPEeHEeBOro KaHaly.

BupanAae 3masaHuii wap AeHTUHY 3i CTIHOK KOPeHeBOro KaHany, Bigkpuaaoumn
NEeHTUHHI KaHanbLi. Lle cnprAe peTenbHOMY OUMLLEHHIO KaHaNiB Bif 3anuLWKiB
nynbnu Ta NIomMoGyloUoro matepiany.

ApanTep 3 KpULIKOIO Noneruye HabnpaHHA NpenapaTty B LWINPULL

1. BigKpyTUTW KPULLIKY NAALWEYKN.

2.BcTaHOBUTM aganTep Ha WAL NAALWEYKN.

3. 3HATW 6NAKUTHY KPULLKY, BTUCHYTN HAaKOHEYHUK WNpULa B OTBIp aganTtepa,
AKUIA 3HAaXOAWUTBCA Y WWALI NAAWEYKN, HAaXUAWTW NAAwWedky i Habpatu
npenapat 6e3nocepesiHbO Y A03YBaSibHWN WNPUL, TPUTPUMYIOUM afanTep.
Micna uboro NOCTaBUTU MNAWEYKY Ha PIBHI MOBEPXHi Y BepTUKaNbHOMY
NOJIOXKEHHI Ta OOepexHO BWUTATHYTM 3 ajanTepa WMpUL 3  PiAnHOI0.
PekoMeHAyeTbCA BUKOPUCTOBYBATM OAHOPa3oBi wnpuun tuny luer-lock 3
ryMOBUM MOPLUHEM.

4. Micna KOXXHOTO BUKOPWCTaHHSA 3aKPUTK aganTep 611aKUTHOIO KPULLKOIO.

5. Mepen TpaHCNOPTyBaHHAM BIAKPYTWTVM ajantep i 3akKpuTu MNAALEYKY
KPULLIKOIO.

CNOCIb 3ACTOCYBAHHA

BBecTy npenapat B KaHan 3a 4JOMOMOrOIO LINPKLA 3 FOSIKOIO, L0 MAE OTBIP Ha
60OKOBI MOBEPXHi, OAHOYACHO BUKOHYIOUN MeXaHiuHy 06pobKy KaHany. Micna
3aCTOCYBaHHA NpenapaTy NPOMUTY KaHas po3urHoM ¢isionoriyHoi coni.

MPOTUMNOKA3AHHA

MipBrweHa YyTnMBICTb 4O OAHOrO 3i CknagHuKiB npenapaty. He 3anuwatn
npenapar y KaHani abo B NOpoXHWHI 3y6a Ao HacTynHoro Bi3uTy. Lle moxe
Npr3BeCcTy A0 HAAMIPHOrO PO3M'AKILEHHA JEHTUHY.

3AXO[V BE3MEKN

[oTpumyBaTucb 0cob61BOT 06epPEeXHOCTI NiJ Yac 3aCTOCYBaHHA Npw
nepdopadiax. MpenapaT Mmae noapasHioloyvy Aito Ha oui Ta WKipy. Y BunagKy
KOHTaKTY HeraiiHo MPOMUTY BENTMKOIO KiflbKICTIO BOAW Ta 3BEPHYTUCA

Ao nikapa Mig yac npoueaypu HeobXiAHO BUKOPUCTOBYBaTH Kodepaam.
3acTocoByBaTUW 3aXVCHi OKYNIAPW, 3aXUCHI PyKaBUYKK, 3aXUCHWUI OAAT.
JloTpumyBaTuCb 0cob61MBOT 06epPeXXHOCTI NPK 3aCTOCYBaHHI ANA AiTei y
3B'A3KY 3 PU3MKOM HaIMIPHOTO PO3M'AKLIEHHA TBEPANX TKaHUH 3y6iB.
AO3ATOP HE MPUSHAYEHUU ANA 3BEPIFTAHHA PIANHWN!

Y pasi cepno3Horo BMnaaKy, NOB'A3aHOro 3 MPUCTPOEM, NPO Lie CAif
noBiAOMUTY BUPOBHMKA Ta KOMMNETEHTHUIA OpraH Aep»aBu, y AKil NPOXMBAE
KOpWCTyBay abo NaLji€eHT.

YMOBW 3BEPITAHHA

36epiraTi B 3aKpUTiil OpUriHanbHil ynakoBLi

npu KiMHaTHI TemnepaTtypi o +25°C. 36epirati B HeAOCTYNHOMY ANA AiTei
micui.

MEPEJ BUKOPUCTAHHAM 36OBTATU!

TepMiH NpUAATHOCTI BKa3aHWI Ha NePBUHHIN (BHYTPILLHIN) ynakoBLi.

Micna po3kpuTTA yNnakoBKW TepMiH NPUAATHOCTI He 3MIHIOETbCA, 32 YMOBHU
WiNbHOro 3aKPUTTA NiC/IA KOXHOTO BUKOPUCTaHHSA.

NOBOAXEHHA 3 BIAXOOAMW YTAKOBKN
Biaxoan ynakoBKW cnig nepepatm Ha NiANPUEMCTBO 3 yTunisauii abo
NOBEPHY TN BUPOBHUKY.

YIMAKOBKA
Mnaweuka, wo mictutb 200 1 (g) a60 400 r (g) Nnpenapaty, aganTep 3 KPULLKOIO,
posatop.

YnosHoBaXeHuit T

PUCTBO 3
y»l(.l "aﬁﬂi‘lii"““eﬁa: pignosiganbHicTio «IBOAEHT»

Byn. KypiHHoro YopHotu, 2,
Kopnyc 1, M. IBaHo-®paHkiBcbK, 76018, YKpaiHa;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55,

e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua
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PRED POUZITIM SI PRECTETE TENTO NAVOD
VYROBEK MOHOU POUZIVAT POUZE ZUBNI LEKARI

SLOZENI: 40% roztok kyseliny citronové.

URCENI

Pripravek se pouzivda béhem endodontického osetfeni k vyplachovani
korenovych kanalk(. Podporuje mechanické cisténi zubniho kanélku.
Odstranuje mazovitou vrstvu ze stén kofenového kanalku a odhaluje
zubovinové kanalky. To umoznuje peclivé vycisténi kandlka od zbytkl diené a
naslednou dtkladnou penetraci tésnici vyplné.

Adaptér se Sroubovacim uzadvérem k odbéru piipravku do stiikacky.

1. Odsroubujte Sroubovaci uzavér lahvicky.

2. Nasroubujte adaptér na lahvicku.

3.Pred pouzitim odstrante modry uzavér, nasroubujte konec stfikacky na otvor
adaptéru, pieklopte lahvi¢ku s pfipravkem dnem vzhlru a za sou¢asného
pridrzovani adaptéru natahnéte kapalinu do sttikacky.

Nasledné postavte lahvicku na desku stolu do svislé polohy a opatrné z
adaptéru vysroubujte stiikacku s kapalinou. Doporucujeme pouzivat stikacky
luer-lock s gumovym pistem.

4. Po kazdém pouziti uzaviete adaptér modrym uzavérem.

5.V pfipadé prepravy odejméte adaptér a zasroubujte lahvi¢ku Sroubovacim
uzavérem.

ZPUSOB POUZITI

Vyrobek aplikujte do kanalku pomoci stfikacky s jehlou s bo¢nim otvorem,
a zaroven kanalek opracujte mechanicky. Po pouziti pfipravku vyplachnéte
kanalek fyziologickym roztokem.

KONTRAINDIKACE

Nepouzivejte u pacient( s pfecitlivélosti na slozky pfipravku. Neponechavejte
pripravek v kanalku ani v dutiné zubu mezi jednotlivymi ndvstévami ordinace.
Muze to vést k nadmérnému oslabeni zuboviny.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Béhem pouzivani u perforaci dbejte maximalni opatrnosti. Pfipravek
drazdi oc¢i a pokozku. V pfipadé kontaktu okamzité opldchnéte velkym
mnozstvim vody a vyhledejte Iékafe. BEhem prace s pfipravkem pouzivejte
kofferdam. Pouzivejte rukavice, ochranné bryle a ochranny odév.
Z divodu nebezpeci nadmérného zmékceni tvrdych zubnich tkani dbejte
maximalni opatrnosti, pokud pfipravek pouzivate u détskych pacientd.
DAVKOVAC NESLOUZI KE SKLADOVANI TEKUTINY!

V pfipadé zdvazné udalosti spojené s prostiredkem je tieba ji nahldsit vyrobcia
pfislusnému organu statu, v némz ma uzivatel nebo pacient bydlisté.

SKLADOVANI

Skladujte v uzavieném origindlnim obalu p¥i teploté do 25°C. Skladujte mimo
dosah déti.

PRED POUZITIM PROTREPEJTE.

Doba pouzitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah baleni po kazdém pouziti tésné uzavien, nedochdazi ke zméné
doby jeho pouzitelnosti.

NAKLADANI S OBALY OD VYROBKU
Pouzity obal musite odevzdat k likvidaci nebo vratit vyrobci.

OBAL
Lahvi¢ka s obsahem 200 g nebo 400 g pfipravku, adaptér se Sroubovacim
uzavérem, davkovac.

Datum posledni aktualizace: 03.11.2021/11

NEPEA NPYMEHEHWEM O3HAKOMBTECD C NMPYBEAEHHOW HUXE
WHCTPYKUMEN
NPOAYKT NMPEAHA3HAYEH AN1A MCMONb30OBAHKA TOJIbKO
BPAYAMIW-CTOMATOJIOTAMU

COCTAB: 40% pacTBOP IMMOHHOW KUCSIOTbI.

HA3HAYEHWE

MpenapaT ncnonb3yeTca Npu S3HAOJOHTUYECKOM JIeYeH ANA NPOMbIBaHMSA
KOPHEBbIX KaHanoB. [lomoraeT Npu MexaHNYeCcKo OUNCTKe 3yOHOro KaHana.
YpanaeTt BA3KUIA CNION CO CTEHKN KOPHEBOrO KaHasna, TeM CaMbiM OTKpbIBas
[OEHTVHHbIe KaHanblbl. 3TO MNO3BONAET TWATeNbHO OUYMCTUTL KaHabLbl
OT OCTaTKOB MyfbMbl, a 3aTem CnocobCTByeT fyywemy NPOHUKHOBEHWIO
repmeTuka.

ApanTep c KpbllWKon Ans 3abopa npenapaTta B WNpuLy

1. OTKpYTUTb KONNaYoK $priakoHa.

2. MprKpyTUTb apanTep K GnakoHy.

3. [1nAa 1Cnonb3oBaHUA CHATb CMHIOK MPOOKY, 3aKpenuTb KOHel wnpuua
B OTBEPCTUM afanTepa, HaKNOHWUTb GakoH C NpenapaTom BBEPX [HOM K
HabpaTb XKMAKOCTb B LUMPULL, YAepXK1BasA agantep.

3atem ycTaHOBUTb $niakoH Ha CToMelWHule B BepPTUKaNbHOM MONOXEHUN
N OCTOPOXHO BbIHYTb LIMPUL, C XXUAKOCTbIO M3 afanTtepa. PekomeHayetca
ncnonb3oBaHue wnpuues luer-lock ¢ pe3anHoBbIM NopLIHeM.

4.Tlocne KaXXAoro NCrnosib30BaHWA 3akpblBaTb agantep CUHel NPo6Kow.

5. [lnA TPaHCMOPTUPOBKHM CHATb afanTep 1 3aKpbiTb GpIaKOH KPbILIKOIA.

CNOCOB MPUMEHEHWUA

MpenapaT BBECTM B KaHan C MOMOLbIO WMAPWLA C WIMON C 6GOKOBbIM
OTBEPCTUEM, OfHOBpPEMeHHO 0o6pabatbiBas KaHan MexaHuuecku. ocne
NPUMEHEHUA MPOMbITb KaHan Gp13MONOrMYeCcKNM PaCTBOPOM.

NPOTUBOMNOKA3AHWA
He npuMeHATb Ha MauneHTax C MOBbLIWEHHON UyBCTBUTENbHOCTBIO K
VHrpeaveHTam npenapara. He ocTaBnsaTb npenapar B KaHane 1 B NoaocTu
3y6a A0 Creaylowero npvema. JTO MOXET MPUBECTU K UYpe3MepHOMY
pasmMAryeHunio AeHTUHa.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTN

CobniopgaTb  0COOYl0  OCTOPOXHOCTb BO BPEMA MPUMEHeHUA npu
nepdopauusax. lMpenapat feiicTByeT pa3aparkaloLLe Ha rnasa v Koxy. B cnyvae
KOHTaKTa HeOoOXOAWMO HeMeANeHHO MNPOMbITb 6OMbIIKM  KONNYECTBOM
BOAbl M 06paTMTbCcA K Bpauy. [pm paboTe ¢ NPOAYKTOM MCMNONb30BaTh
koddpepaam. CnepyeT HapeTb MepuaTky, 3alUTHbIE OUKM W opexnay.
CobniopaTb 0cobyl0 OCTOPOXHOCTb MPU MPUMEHEHWU Ha [eTaAX Wu3-
3a OMacHOCTM YPEe3MEpHOro pasMmAryeHWs TBepAblX TKaHen 3yba.
AO3ATOP HE TMPEAHA3HAYEH ANA XPAHEHUA MUAKOCTU!
B cnyyae cBA3aHHOrO C M3aennem cepbe3HOro MHLUAEHTa ceayeT N3BeCTUTb
06 3TOM NpoOM3BOAUTENA U COOTBETCTBYIOLUNIA FOCYAAPCTBEHHbIN OpraH rno
MecCTy KWTeNbCTBa NoNb30BaTeNA UK NaLMeHTa.

XPAHEHWE

XpaHWTb B 3aKPbITbIX OPUTMHANbHBIX EMKOCTAX Npu Temnepatype ao 25°C B
HeJOoCTYMHOM AN AeTen MecTe.

MEPEL NCNONb3OBAHVEM BCTPAXHYTb!

CpOoK roAHOCTM yKa3aH HeMoCpeACTBEHHO Ha CEOPHON eMKOCTH.

Mocne BCKPbITUS €MKOCTM CPOK FOAHOCTU HE W3MEHSETCS Npu YCI0BUM
NAIOTHOTO e 3aKPbITVA MNOC/IE KaXKA0ro UCMONb30BaHUA.

OBPALLEHWE C UCMOJTb30OBAHHBIMW EMKOCTAMI
Vicnonb3oBaHHble @MKOCTU AOMKHbI ObITb YTUNN3MPOBaHbI MW BO3BPaLLEeHbl
M3roToBUTENIO.

UMEIOUWNMECA EMKOCTH
®OnakoH, copepawmin 200 unn 400 r npenapata, ajantep C BUHTOBOM
KPbILIKO, fo3aTop.

[ata nocnegHero o6HosneHus: 03.11.2021/11

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE
ISTRUZIONE
ILPRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: soluzione di acido citrico al 40%.

APPLICAZIONE

Il preparato viene utilizzato durante il trattamento endodontico per il
risciacquo dei canali radicolari. Aiuta la pulizia meccanica del canale del dente.
Elimina lo strato untuoso dalle pareti del canale radicolare, scoprendo i
canalicoli dentinali. Cio permette la pulizia accurata dei canalicoli dai residui di
polpa e successivamente la penetrazione precisa del sigillante.

Adattatore con tappo a vite per risucchiare il preparato nella siringa

1. Svita il tappo della bottiglia.

2. Avvita I'adattatore sulla bottiglia.

3. Per utilizzarlo, svita il tappo blu, avvita la punta della siringa nel foro
dell’adattatore, gira la bottiglia con il preparato con il fondo verso l'alto
e preleva la soluzione nella siringa, mantenendo contemporaneamente
I'adattatore.

Metti la bottiglia su un piano in posizione verticale e svita delicatamente la
siringa con la soluzione dall’adattatore. Si raccomanda l'uso di siringhe luer
lock con il pistone in gomma.

4. Dopo ogni utilizzo, metti il tappo blu sull’adattatore.

5. Peril trasporto, svita I'adattatore e metti il tappo sulla bottiglia.

MODALITA D'USO

Mettere il preparato nel canale usando la siringa munita di ago con il foro
laterale, contemporaneamente lavorare meccanicamente il canale. Dopo
I'applicazione del preparato, sciacquare il canale con acqua fisiologica.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in persone con ipersensibilita agli ingredienti del prodotto.
Non lasciare il preparato nel canale né nella cavita del dente tra una visita e
I'altra. Cio puo causare 'ammorbidimento eccessivo della dentina.

PRECAUZIONI

Bisogna prestare molta attenzione durante l'utilizzo nelle perforazioni.
Provoca irritazione cutanea e oculare.In caso di contatto sciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua e contattare il medico.
Durante il lavoro con il preparato usare il dental dam. Indossare i guanti, gli
occhiali di protezione e gliindumenti di protezione.

Bisogna prestare molta attenzione durante I'utilizzo nei bambini a causa del
pericolo di ammorbidimento eccessivo dei tessuti duri del dente.

IL DOSATORE NON SERVE A CONSERVARE I LIQUIDI!

In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare I'evento al
produttore e al proprietario dell’ente statale di competenza per il luogo di
residenza dell'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare nelle confezioni chiuse ed originali ad una temperatura

ambiente non superiore ai 25°C. Conservare lontano dalla portata dei bambini.
AGITARE PRIMA DELL'UTILIZZO!

La data di scadenza si trova sulla confezione diretta.

Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga
chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un’azienda di smaltimento
o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Bottiglia contenente 200 g o 400 g di preparato, adattatore con tappo a vite,
dosatore.

Data ultimo aggiornamento: 03.11.2021/11

INAINTE DE UTILIZARE CITITI INSTRUCTIUNEA
PRODUS DESTINAT UTILIZARII EXCLUSIV DE CATRE UN MEDIC STOMATOLOG

COMPOZITIE: Solutie de acid citric 40%.
UTILIZARE

Acidul citric este utilizat in timpul tratamentului endodontic pentru clatirea
canalelor radiculare.

Imbunétateste curatarea mecanica a canalului radicular.

Indepdrteaza ,rumegusul dentinar” de pe peretii canalului radicular
descoperind orificiile tubulilor dentinari. Acest lucru permite o buna curatare
a canalelor de ,rumegusul dentinar” si o penetrare mai exacta a etansantului.
Produsul este prevazut cu un adaptor pentru preluarea preparatuluiin seringa.
1. Inlaturati capacul flaconului.

2. Plasati adaptorul la recipient.

3. Pentru a putea utiliza continutul este suficient sa inlaturati dopul albastru,
fixati varful seringii la deschiderea adaptorului amplasat la gura flaconului,
apoi rotiti flaconul si aspirati produsul direct in seringa de dozare in timp ce
tineti apasat adaptorul.

Puneti apoi flaconul pe masa in pozitie verticala si desurubati seringa din
adaptor. Este recomandat sa utilizati seringi cu piston de cauciuc

4. Dupa fiecare utilizare inchideti adaptorul cu dopul albastru.

5. Pentru transport scoateti adaptorul si inchideti flaconul cu un capac.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Introduceti in canalul radicular utilizand o seringa cu bizou lateral, in acelasi
timp preparand mecanic canalul. Dupa utilizarea produsului se recomanda
clatirea canalul cu ser fiziologic.

CONTRAINDICATII
Nu se utilizeaza la pacientii cu hipersensibilitate lacomponentele preparatului.
Nu lasati produsul in canal sau in cavitatea dintelui intre vizite. Poate inmuia
dentina prea mult.

MASURI DE PRECAUTIE

Aveti o grija deosebita atunci cand folositi produsul in cazul perforatiilor.
Produsul este iritant pentru ochi si piele. In caz de contact, cldtiti imediat
cu multd apa si consultati un medic.. Este necesara utilizarea foliei de
diga in timp ce lucreaza cu produsul. Este necesard folosirea manusilor,
ochelarilor si imbracémintei de protectie in timp ce se lucreaza cu produsul.
Aveti grija deosebitd cand utilizati acest produs la copii, din cauza
pericolului de inmuiere excesivda a tesuturilor dure ale dintelui.
DISPENSERUL NU ESTE DESTINAT DEPOZITARII ALTOR LICHIDE!
In cazul unuiincident grav care implica dispozitivul, acest fapt trebuie raportat
producatorului si autoritatii competente a Tarii, in care domiciliaza utilizatorul
sau pacientul.

DEPOZITARE

Pastrati produsul in recipiente originale inchise, la temperatura camerei de
péand la +25°C. A nu se lasa la indemana copiilor.

AGITATI INAINTE DE UTILIZARE!

Data de expirare este plasata pe recipientul principal.

Odata ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimba in cazul in
care acesta este inchis bine dupa fiecare utilizare

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Ambalajele uzate trebuie transmise pentru reciclare sau returnate
producatorului.

AMBALAJUL
Flacon de 200 g sau 400 g, adaptor, dispenser.

Data ultimei actualizari: 03.11.2021/11

HASZNALATA ELOTT MEG KELL ISMERKEDNI AZ ALABBI HASZNALATI
] ~ UTASITASSAL ]
A TERMEKET KIZAROLAG CSAK FOGORVOS HASZNALHATJA

OSSZETETEL: 40%-0s citromsav oldat.

JAVALLATOK

A termék az endodontiai kezelés sordn a gyokércsatorna Oblitésére
alkalmazhato. Segiti a mechanikai csatornatagitast.

Eltdvolitja a smear-réteget, megnyitva ezzel a csatorna bemeneti nyildsat.
A gyoOkércsatorna igy tokéletesen megtisztithaté a maradék smeartdl, az
eszkozok pedig pontosan bevezethetdk.

Az utantolté ADAPTER hasznalata

1. Csavarja le a palack kupakjat.

2. Helyezze az adaptert a palack szajara és csavarja ra.

3. Tavolitsa el a kék kupakot, tekerje a fecskendé végét az adapterre, allitsa
fejjel lefelé az Uveget, és szivja at a folyadékot a fecskenddbe, kdzben masik
kezével tartsa az adaptert.

Forditsa talpara az lveget, helyezze az asztalra, majd dvatosan csavarja
le a feltoltott fecskendét az adapterrél. A mivelethez luer-zaras, gumi-
dugattyusfecskendé hasznélata javasolt.

4. A kék kupakot minden hasznélat utan vissza kell zarni!

5. Széllitaskor vegye le az adaptert és tegye vissza az eredeti palackkupakot.

HASZNALATI UTASITAS

A terméket oldalnyilasi tlvel elldtott fecskendével juttassa a
gyoOkércsatorndba, kdzben végezzen mechanikai tagitast. Haszndlat utan
Oblitse ki a gyokércsatornat fiziologias séoldattal.

ELLENJAVALLATOK

Soha ne haszndlja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely
Osszetevéjérel Ne hagyja a terméket a gyokércsatorndban vagy a pulpa-
kamréaban két kezelés (vizit) kozott, mivel ez tulsdgosan felpuhithatja a dentint!

OVINTEZKEDESEK

Perforacio esetén kiilonds 6vatossaggal dolgozzon. Szemirritaciot okoz.

A készitmény irritélja a szemet és a bort. Erintkezés esetén azonnal blitse

le b6 vizzel és forduljon orvoshoz. Hasznalata sordan mindig hasznéljon
kofferdam gumit, véddkesztytit, véddszemiiveget és véddruhazatot.
Gyermekeknél kiilonos dvatossaggal hasznalando, mivel tulsagosan
felpuhithatja a kemény fogszéveteket. . )

AZ ADAGOLOFECSKENDO NEM ALKALMAS FOLYADEKTAROLASRA

Az eszkozzel kapcsolatos sulyos baleset esetén azt jelenteni kell a gyartonak
és annak a tagallamnak az illetékes hatosaganak, amelybe a felhasznalé vagy
a beteg lakéhelye be van jelentve.

TAROLAS

Eredeti kiszerelésében, szobahémérsékleten (max. +25°C-on) tarolandé.
Gyermekektdl tavol tartandd!

HASZNALAT ELOTT FELRAZANDO!

A termék lejérati ideje a kdzvetlen csomagolason olvashaté.

Felbontas utan a termék lejarati ideje nem valtozik, ha minden hasznalat utdn
légmentesen visszazarja.

AZ ELHASZNALT TERMEK LESELEJTEZESE
Az elhaszndlt terméket, illetve a csomagoldanyagot juttassa vissza a
gyartéhoz, vagy selejtezze le a helyi hatésagok eldirasanak megfeleléen.

KISZERELES
200 g vagy 400 g palack, adagolé fecskendd, kupakos adapter.

Utolsé frissités datuma: 03.11.2021/11

MPEAV YNOTPEBA CE 3ANO3HANTE C HACTOALATA UHCTPYKLINA
MPOAYKT 3A MPUTATAHE CAMO OT JIEKAP CTOMATOJIOT

CbCTAB: 40% pa3TBOpP Ha IMMOHEHa KUCennHa.

NPEAHA3HAYEHWE:

MNpenapaTbT ce u3Mon3Ba 3a MPOMUBAHE Ha KOPEHOBUTE KaHanu npu
eHOOofOHTCKa 06paboTKa.

Moanomara MmexaHVYHOTO MOYMCTBAHE Ha KaHanuTe.

OTcTpaHABa 3aMbpCeHUA CNON OT CTEHUTE Ha KaHanuTe 1 Taka ce OTKpuBaT
npoxofute Ha TybynuTe Ha feHTUHa. Cnomara NpeLmnsHOTO NoYnCTBaHe Ha
KaHanmTe 1 No-MbJIHOLEHHOTO MPOHMKBaHe Ha BeLeCcTBOTO 3a 3anbiBaHeTo
M.

ApanTep C Kanayka 3a U3TernfiHe Ha TeYHOCTTa B CNPUHLIOBKaTa

1. Pa3BuHTeTe Kanaukata Ha Oy TunkaTa.

2.3aBvHTeTe ajanTepa B rbpsioTo Ha byTuKkara.

3. Vi3BafieTe cMHATa Kamnauka, 3aBMHTETe Kpas Ha CMPUHLOBKaTa B OTBOPA
Ha afanTtepa. HaknoHeTe 6yTunkata Hafony W u3Ternete TeyHocTTa B
CNpUHLOBKaTa, KaTo eAHOBPEMEHHO MpuAbpxKaTe ajantepa HakJIOHeH
Hagony.

Cnep ToBa nocTaBeTe OyTunkaTa M3npaBeHa Ha MacaTa W BHUMAaTESTHO
n3BajeTe Hamb/IHeHaTa CNPKHLIOBKa OT afanTepa. [lpenopbuntenHo e aa ce
13non3Bart cnpuHuyoBkmy Tun “Luer-Lock” c rymeHo 6yTano.

4.Cnep BcAika ynoTpeba 3anyluBaiiTe OTBOPa Ha afjantepa CbC CMHATa Kanayka.
5.MpunpeHacsAHe oTCTpaHeTe aganTepa v 3aBUHTETe KanaykaTa Ha Oy Tunkara.

HAYMH HA N3MON3BAHE
Mo Bpeme Ha MexHW4HaTa npenapauus HaHeceTe OT TEYHOCTTa B KaHana
Ha KOpeHa CbC CMpYHUOBKA C naTepaneH oteop. Crnep annvkauuata Ha

npenapara KaHaabT 4a Ce MOYMCTU C GU3NONOrMYEeH PasTBop.

NPOTMBOMOKA3AHNA

[la He ce nNon3Ba NpW NaUMeHTH, aNepruyHn Kbm CbCTaBKUTE Ha npenapata.
MpenapaTbT ga He ce OCTaBA B KaHanuTe Mexay Bu3uTuTe. ToBa Moxe aa
foBefe A0 npekaseHo OMeKOTABaHe Ha [leHT1Ha.

MPEAMNA3HW MEPKM

[la ce 06bpHe N3KNIOUUTENHO BHUMaHWe Npw ynoTpebaTta Ha npenapata npu
nepdopauun. lMpenapaTbT ApasHN OUNTe 1 KoXaTa. B ciyyail Ha KOHTaKT,
n3nnakHeTte He3abaBHO OGUIHO C BOAA 1 Ce KOHCYNTUpaiiTe ¢ nekap. Mpu
paboTa c npoayKTa a ce usnonssa kodepaam.

[la ce n3nonsBat pbKaBMLM,MPeAnasHn oumnna n o6ieKso.

[la ce BHMMaBa npu ynotpe6a Ha npenapara npu Aewa nopagu onacHocTTa
fia ce pa3MeKHaT TBbPAMTE YacTy Ha 3bba.

AWCNEHCHPDBT HE E NPEAHA3HAYEH 3A CbXPAHEHUE HA TEHHOCTMU!
Mpy cepuro3eH MHUMAEHT, CBbP3aH C U3fenneTo, TpAbBa fja ce yBeaomun
NPOV3BOANTENA 1 CbOTBETHUA OPraH No MECTOXWTENCTBO Ha NOTpebuTens
UKW naymeHTa.

CbXPAHEHUE

[la ce cbxpaHsAB B 3aTBOPEHMN OPUTMHANHN OMNAaKOBKM MPU CTaliHa TemnepaTypa
10 25°C 1 Ha MACTO, HEZJOCTBIMHO 3a AeLa.

MPEAV N3MNON3BAHE A CE PA3KIATU!

CpOKBT Ha rOAHOCT € MOCOYeH Ha OMaKoBKaTa.

Cnep oTBapsiHe Ha OMakoBKaTa CPOKBT Ha FOAHOCT HE Ce NMPOMEHS, aKo cref
BCAKa ynoTpeba TA ce 3aTBaps MIbTHO.

M3XBBPINAHE HA MPA3HATA OMAKOBKA
Mpa3HuTe ONaKoBKY fja ce U3XBBPAAT CbrIacHO NpreTuTe pasnopeabu.

OMNAKOBKA
ByTtnnka ot 200 r unu 400 r oT NpoAyKTa, agantep CbC 3aBUHTBALLa Kanayka,
AUCNEHCHP.

[lata Ha nocnepHa akTyanusauuma: 03.11.2021/11

PRIES PRADEDAMI NAUDOTI ATIDZIAI PERSKAITYKITE SIA NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS

SUDETIS: 40% citrinos ragsties tirpalas.

PASKIRTIS

Preparatas naudojamas endodontinio gydymo procese 3akny kanaly
plovimui. Palengvina mechaninj danties kanalo valyma.

ISvalo Saknies kanalo sieneles ir atidengia dentino kanaliukus. Gerai iSvalo
kanaliukus nuo pulpos liku¢iy ir palengvina hermetiko jsiskverbima.
Adapteris su uzsukamu dangteliy skirtas preparato sutraukimui j Svirkstg

1. Atsukite buteliuko dangtelj

2. Prisukite prie buteliuko adapter;.

3. Nuimkite mélyng dangtelj, jsukite dozatoriy j adapterj, apverskite preparato
buteliuka dugnu j virsy ir laikydami adapter;.

Pastatykite buteliuka ant stalo ir atsargiai iSsukite pripildyta skyscio $virksta
i$ adapterio. Rekomenduojame naudoti luer-lock $virkstus su guminiu
stamokliu.

4. Po kiekvieno naudojimo uzsukite adapterj mélynuoju dangteliu.

5. Transportavimas - nuimkite adapterj ir uzsukite buteliuko dangtelj.

NAUDOJIMO BUDAS
Svirksti j kanala mechaninio apdorojimo metu naudojant adatg su Sonine
anga. Po to isplaukite kanalg fiziologiniu tirpalu.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.
Nepalikite preparato danty kanaluose ar danties viduje iki kito apsilankymo.
llgas preparato veikimas gali per daug suminkstinti danties audinius.

ATSARGUMO PRIEMONES

Laikykités specialiy atsargumo priemoniy perforavimo metu. Preparatas
dirgina akis ir oda. Patekus ant odos ar j akis, nedelsiant nuplaukite dideliu
kiekiu vandens ir kreipkités j gydytoja.Dirbdami su preparatu naudokite
koferdama. Naudokite pirstines, apsauginius akinius ir drabuzius.

Laikykités specialiy atsargumo priemoniy naudodami preparata vaikams, yra
per didelio kietyjy danties audiniy suminkstinimo pavojus.

DOZATORIUS NERA SKIRTAS SKYSCIY LAIKYMUI!

Ivykus rimtam, su gaminiu susijusiam incidentui, turéty bati apie tai pranesta
gamintojui ir Salies, kurioje gyvena vartotojas ar pacientas, kompetentingai
institucijai.

SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotéje kambario temperataroje iki 25°C.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

PRIES NAUDOJIMA SUPLAKTI!

Galiojimo terminas nurodytas ant pirminés pakuotés.

Atidarius pakuote galiojimo terminas nesikeicia, jei po kiekvieno naudojimo
pakuoté sandariai uzdaroma.

PRODUKTO PAKUOCIU TVARKYMAS
Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grazinti gamintojui.

PAKUOTE
Buteliukas, kuriame yra 200 g arba 400 g preparato, dozatorius, adapteris su
uzsukamu dangteliu.

Paskutinio atnaujinimo data: 03.11.2021/11

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUCOES
PRODUTO PARA ADMINISTRACAO EXCLUSIVAMENTE POR MEDICOS
DENTISTAS

COMPOSICAQ: solugdo de écido citrico a 40%.

FINALIDADE DE UTILIZACAO

O produto é usado durante o tratamento endodontico para enxaguar os canais
radiculares. Facilita a limpeza mecénica do canal dentério.

Retira a camada viscosa das paredes do canal radicular, expondo os canais
dentérios. Isto permite uma limpeza profunda dos canais, removendo vestigios
da polpa, bem como a penetragao profunda do agente de vedacao.
Adaptador com tampa de rosca para a recolha do produto para a seringa

1. Desenroscar a tampa do frasco.

2. Enroscar o adaptador no frasco.

3. Para usar, remova a tampa azul, enroscar a extremidade da seringa na
abertura do adaptador, inclinar o frasco com o produto de cabeca para baixo
erecolher o liquido para a seringa, segurando o adaptador ao mesmo tempo.
Em seguida, colocar o frasco na posicdo vertical sobre a mesa e retirar
suavemente a seringa com o liquido do adaptador. Recomenda-se o uso de
seringas luer-lock com émbolo de borracha.

4. Apos cada utilizagao, fechar o adaptador com a tampa azul.

5. Para transporte, remover o adaptador e enroscar a tampa do frasco.

MODO DE USO

Introduzir o produto no canal usando uma seringa com uma agulha dotada de
orificio lateral, enquanto se prepara mecanicamente o canal. Depois de aplicar
o produto, enxaguar o canal com soro fisioldgico.

CONTRAINDICACOES

Ndo administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes
do produto. Nao deixar o produto no canal ou na cavidade pulpar entre as
consultas. Isto pode causar um amolecimento excessivo da dentina.

PRECAUCOES

Tomar especial cuidado ao utilizar o produto durante perfuragées. O produto
éirritante para olhos e pele. Em caso de contacto, lavar com agua em
abundancia e procurar assisténcia médica.

Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar
luvas, bem como 6culos e vestuério de protecao.

Tomar especial cuidado ao administrar em criangas devido ao perigo de
amolecimento excessivo dos tecidos duros do dente.

O DISPENSADOR NAO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LiQUIDOS!
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser
relatado ao fabricante e a autoridade competente do pais onde o utilizador ou
paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar nas embalagens originais fechadas a temperatura ambiente até
+25°C. Manter fora do alcance das criangas.

Ptyn do ptukania kanatow korzeniowych

Liquid for root canals rinsing

Liquido para la limpieza de los canales radiculares

Liquide de ringage pour les canaux radiculaires

Fluid zum Spulen von Wurzelkanalen

CromatonoriyHa piﬂMHa ANA NPOMMBAaHHA KOPEHEBNX KaHanis

Pripravek k vyplachovani kofenovych kanalkd

KupgkocTb AnA nonockaHna KOPHEeBbIX KaHao0B

Soluzione per lavaggi canalari

Lichid pentru clétirea canalelor radiculare

Gyokércsatorna 6blit6 folyadék

TeyHoCT 3a U3nnakBaHe Ha KOPEHOoBUTE KaHanu

Skystis sakny kanaly plovimui

Liquido para enxaguar canais radiculares

Skylleveeske til rodkanaler

Yypo yia MAUGIHO 080VTIKOV KavaNov

Juurekanalite loputusvedelik

Neste juurikanavien huuhteluun

Preparat za ispiranje korijenskih kanala

Skidrums saknu kanalu skalosanai

Vloeistof voor het spoelen van wortelkanalen

Roztok na vyplachovanie korerovych kanalikov

Tekocina za izpiranje koreninskih kanalov

Vatska for skoljning av rotkanaler

Data ostatniej aktualizaji: 03.11.2021/11

CITRIC ACID 40%
KWAS CYTRYNOWY 40%

Tel./fax: + 48 15 842 35 85

f /ﬂf 25°C
www.cerkamed.com

To maintain the high quality of our products and customer satisfaction, please send your
opinions and comments to jakosc@cerkamed.pl

W trosce o wysokq jakosc naszych wyrobéw oraz zadowolenie klientéw, prosimy o kierowanie swoich
opinii i uwag na adres jakosc@cerkamed.pl

PPH CERKAMED Wojciech Pawtowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1




AGITAR ANTES DE USAR!

O prazo de validade para utilizagdo encontra-se na embalagem primaria.

Apos a abertura da embalagem, o prazo de validade ndo serd alterado desde
que o produto seja selado apds cada utilizacdo.

PROCEDIMENTO APOS A UTILIZACAO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruidas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM
Frasco contendo 200 g ou 400 g de produto, adaptador com tampa de rosca,
dispensador.

Data da ultima atualizagdo: 03.11.2021/11

LAS FOLGENDE INSTRUKTIONER F@R BRUG
PRODUKTET MA KUN ANVENDES AF TANDLAGER

INGREDIENSER: 40% citronsyreopl@sning.

PRODUKTBETEGNELSE

Preeparatet anvendes under endodontisk behandling som skyllevaeske til
rodkanaler. Understgtter mekanisk rensning af tandkanalen.

Fjerner udstrygningslaget fra rodkanalens veegge og eksponerer mundingen
af dentintubuli. Muligger grundig rensning af pulpens rester fra dentintubuli,
og dermed teetningsmidlets grundige penetration.

Adapter med stopper til at treekke preeparatet ind i sprgjten

1. Skru flaskens lag af.

2. Skru adapteren pa flasken.

3. For at anvende praeparatet fiern den bla stopper, skru sprgjtens ende ind
i adapterhullet, vend flasken med praeparatet opad og traek veesken ind i
sprgjten, mens du samtidigt holder adapteren.

Seet derefter flasken lodret pa et plant underlag og drej forsigtigt sprojten
med vaesken af adapteren. Det anbefales at bruge sprgjter med Luer Lock og
gummistempel.

4. Efter hver brug skru den bla stopper tilbage pa adapteren.

5.Til transport flern adapteren og skru flaskens lag pa.

ANVENDELSESMADE

Indsaet praeparatet ind i kanalen ved hjelp af en sprgjte men en nal med
sidehul, mens du samtidigt forbereder rodkanalen mekanisk. Efter praeparatets
anvendelse skyl kanalen med fysiologisk saltvand.

KONTRAINDIKATIONER

Ma ikke anvendes hos personer med overfglsomhed over for ingredienserne i
preeparatet. Praeparatet ma ikke efterlades i rodkanalen eller pulpakammeret
mellem tandleegebesag. Det kan felge til for intensiv bledgering af dentinen.

FORHOLDSREGLER

Vaer saerlig forsigtig, nar du bruger praeparatet i tilfeelde af perforeringer.
Praeparatet virker lokalirriterende pé gjne og hud. Ved direkte kontakt skylles
omgéende med en stor mangde vand og der tages kontakt til leegen.

Under arbejde med praeparatet anvend en kofferdam. Anvend handsker,
beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklaedning.

Veer sarlig forsigtig, nar du bruger praeparatet hos bgrn pa grund af risikoen
for intensiv bledgering af de harde tandvaev.

BRUG IKKE DISPENSEREN TIL AT OPBEVARE VASKER!

I tilfelde af forekomst af alvorlige haendelser vedrerende praeparatet, skal
faktummet rapporteres til producenten og den kompetente statsmyndighed i
landet, hvor brugeren eller patienten har sin bopzel.

OPBEVARING

Opbevares i lukkede originalemballager ved en stuetemperatur pa ikke over
25°C. Opbevares utilgaengeligt for bern.

RYSTES F@R BRUG!

Udlgbsdatoen findes pa den indre emballage.

Efter abning af emballagen andres holdbarhedsperioden ikke, forudsat at
praeparatet er lukket teet efter hver brug.

HANDTERING AF EMBALLAGEAFFALD
Brugte emballager skal bortskaffes eller returneres til producenten.

EMBALLAGE
En flaske indeholdende 200 g eller 400 g af praeparatet, en adapter med en
stopper, en dispenser.

Seneste opdatering: 03.11.2021/11

MPIN TH XPHZH MAPAKAAQ AIABAXTE TIZ AKONOYOEX OAHTIEZ
MPOION INA XPHZH MONO AMNO OAONTIATPO

ZYNOEZH: 40% StaAupa KITpikol 0&€oc.

XPHZH

To mapackevaopa xpnolgomoleital Katd Tn Sldpkela NG ev80SOVTIKAG
Bepaneiag ya ékmiuon pIlikwv KavaAlwv. Bonbdel otov pnxaviko kabaplopo
Tou 080VTIKOU KavaioU.

A@alpei To emixplopa amd Ta TolXWHATA Tou PI{Ikou Kavaliol, ekBétovtag
Ta odovTivd Kavalla. AuTto emTpEMel akplPn KaBaplopd Twv Kavalwv and
UTTOAE{PATA TTOAPOU KAl TN OLUVEXELA TNV akplIBh Sleioduon Tou oepayloTIKoU.
MNpooapuoyéac pe Biéwtd myua yia TNV andoupon Tou TapaAcKEUAOUATOG Yid
ouplyya

1. ZeB18WOTE TO TWHA TNE PLAANG.

2. BldwoTte Tov mpooappoyéa oTn GLaAn.

3.Ma TN Xpron aQalpéaTe TO UMAE KAMAKL, BISWOTE To AKPO TNG CUPLYYAG OTO
Avolyla TOU TTPOCAPHOYEQ, YEIPETE TN PLAAN PE TO Tapackevaoua avamoda Kat
OUAAEETE TO UYPO OTN CUPLYYQ, EVW KPATATE TOV TPOCAPHOYEQ.

3TN ouvéxela, TOMOBETAOTE TN QLAAN 6pBia oTn Kopuen Tou TPame(loy Kal
TEPIOTPEYTE Amald Tn oVPLyya LE T uYPS Ao TOV TPOCAPHOYEA. TUVICTATAL N
xpnon oupiyywv luer-lock pe ehaotikd éupolo.

4. Ac@aNioTE TOV TPOCAPHOYEQ E TO UITAE KATTAKL LETA amd KABE Xprion.

5. MNa pETaPopd aPaIPEOTE TOV TPOCAPHOYEA Kal BISWOTE TO TWHA TNE PLAANG.

TPOMOX XPHEHY

Elcaydyete 10 MPoidv 01O KAVAAL XPNOIUOTIOIOVTAG Wil cUplyya pe BeNova
HE TAEUPIKN o, Tautdxpova emegepydlovtag To KavaAl pnxavikd. Aol
XPNOIMOTIOINCETE TO TAPAOKEUAOHA, EEMAUVETE TO KAVAAL HE aAATOUXO
StdAupa.

ANTENAEIZEIX

Mnv xpnotgormoleite o0 ATopa HE umepevalcbnoia ota OuOTATIKA TOu
TOPACKEVACHATOC. MNV a@AVETE TO TAPACKEVAOUA 0TO KavAAL 1 oTov BAlapo
Tou SovTIoU PETAEY TWV EMOKEPEWV. AUTO UTTOPE( va TTPOKANEDEL UTIEPBOAIKO
HoAdkwpa TG odovTivng.

OPOOYAAZEIX

Mpooé€te 18laitepa dTaV XPNOIUOTIOLEITE TO LYPO OTIG SlaTPHOELS. To TTPoidV
£peBifel Ta paTia Kat To S€pUa. Ze MEPIMTWON EMAPNG, EEMUVETE AUEOWC PE
GeBovo vepd kat {NTAOTE LATPIKT CUUBOUAN.

H xprion Tou 080vVTIKOU S1aQPAYHATOG Eival UTTOXPEWTIKN KATA TN

Sidpkela tng epyaciag. XpnoOIHOMOINOTE YAVTIA, TTPOOTATEVTIKA YUANA Kal
TIPOCTATEVUTIKA poUXa.

Mpooé€te 1daitepa dtav xpnotpomnoleitat o€ madid Adyw Tou Kivéivou
UTTEPBOAIKOU HAAAKWHATOG TWV OKANPWY I0TWV TOU SoVTIoU.

TO AOZOAOrIKO MEZO AEN MPENEI NA XPHZIMOMOIEITAITIA
AMOOHKEYXH YTPQN!

T mepinTwon coBapol cuPBAVTOG TTOU OXETICETAL PE TO TTPOIOV TIPETIEL VA
£VNUEPWOOUV 0 KATAOKEVAOTAG Kal N appdSia apxn TG XWwpeag oTnv omoia
KOTOIKE[ 0 XPiOTNG 1} 0 A0HEVAG.

AMNOGHKEYXH

AloTnpeital oTIC KAEIOTEG, aPXIKEC OUOKELAOiEG 0€ Bepuokpacia KATw Twv
25°C. Alatnpeital pakpid ané ta nadid.

KOYNHXTE MPIN XPHXZH!

H nuepounvia Aéng Bpioketal otnv duecn cuoKevaoia.

MeTd ané 1o dvolypa tng ouokevaciag N nuepounvia Angng dev aAlaler vmd
TNV mpoumdBeon AT gival oPIXTA KAELOTH HETA a6 KABE xprion.

XEIPIXMOZX. > YSKEYAZION META AMO TH XPH>H
OLXPNOIHOTIOINUEVEG CUCKEVACIEG TTPETIEL VA ATTOPPITITOVTAL N VA EMOTPEPOVTAL
OTOV KOTAGKEVAOTH.

SYIKEYAZIA
Mmoukdimou epiéxel 200 g 1} 400 g TOU TAPACKEUACHATOG, TTPOCAPUOYEAG LE
B1éwTd Mpa, 5000AOYIKO pECO.

Huepopnvia tehevtaiag evnpépwong: 03.11.2021/11

ENNE KASUTAMIST LUGEGE JARGMISEID JUHISEID
TOOTE KASUTAMISEKS AINULT HAMBAARSTI POOLT

KOOSTISOSAD: 40% sidrunhappe lahus.

EESMARK

Preparaati kasutatakse endodontilise ravi kdigus juurekanalite loputamiseks.
Toetab juurekanalite mehaanilist ettevalmistamist.

Eemaldab juurekanali seintelt siinoviaalkihi paljastades dentinaalkanalite. See
voimaldab pdhjalikult puhastada hambaviljaliha jadgi kanalitest ja seejarel
pohjalikku obturaatorisse tungimise.

Keeratava korgiga adapter preparaadi siistlasse vétmiseks.

1. Keerake pudeli kork lahti.

2. Keerake adapter pudeli kiilge.

3. Kasutamiseks eemaldage sinise korki, keerake suistla ots adapteriava sisse,
kallutage pudelit tagurpidi ja koguge vedelikku sistlasse samal ajal hoidmise
adapterit.

Jargmiselt pange pudelit vertikaalselt lauaplaadile ja keerake ettevaatlikult
vedeliku sisaldav ststlalt adapterist vélja. Soovitatav on kasutada kummikolbiga
luer-lock suistlaid.

4. Parast iga kasutamist adapterit peaks kaitsnud koos sinise korgiga.

5. Transpordiks eemaldage adapter ja keerake pudeli kork kinni.

KASUTUSVIIS

Sisestage toote kanalisse, kasutades kilgmise auguga néelaga sustalt, samas
ettevalmistamisel kanalit mehaaniliselt. Pérast preparaadi kasutamist loputage
kanal soolalahusega.

VASTUNAIDUSTUSED

Argekasutageinimestel, kellelon Glitundlikkust suhtes preparaadikoostisosade.
Arge jétke preparaati kiilastuste vahel kanalisse ega hambakambrisse. See vdib
pohjustada dentiini liigset pehmenemist.

ETTEVAATUSABINOUD

Perforatsioonide kasutamisel olge eriti ettevaatlik. Preparaat mojub
arritavalt silmadele ja nahale. Kokkupuute korrral loputada rohke veega ja
votta Uhendust arstiga. Kasuta kofferdami tootamisel. Kasutage kindaid,
kaitseprille ja kaitseriietust. Lastel kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik hamba
kévakudede liigse pehmenemise ohu tottu.

DOSAATOR El OLE KASUTADA VEDELAID HOIDMISEKS!

Seadmega seotud tosiste juhtumite korral tuleb teavitada tootjat ja kasutaja voi
patsiendi elukohariigi padevaid asutusi.

HOIDAMINE

Hoida suletud originaalpakendis temperatuuril kuni 25°C. Hoida lastele
kattesaamatus kohas.

LOKSUTA ENNE KASUTAMIST!

Kélblikkusaeg on otsese pakendil.

Pérast pakendi avamist kdlblikkusaeg ei muutu, kui see on parast iga kasutamist
tihedalt suletud.

TOOTE PAKENDITE KAITLEMINE
Kasutatud pakendid tuleb anda Ule taaskasutusse vdi tagastada tootjale.

PAKEND
Pudel, mis sisaldab 200 g v6i 400 g preparaati, keeratava korgiga adapter,
dosaator.

Viimase varskenduse kuupdev: 03.11.2021/11

ENNEN KAYTTOA ON TUTUSTUTTAVA NAIHIN KAYTTOOHJEISIIN:
TUOTE VAIN HAMMASLAAKARIN KAYTTOON

AINESOSAT: 40-prosenttinen sitruunahappoliuos.

KAYTTOTARKOITUS

Valmistetta kdytetddn endodontisen hoidon aikana juurikanavien huuhteluun.
Se tukee juurikanavan mekaanista puhdistusta.

Se poistaa tahrakerroksen juurikanavan seinamiltd paljastaen dentinaaliset
tubulukset. Téamén ansiosta kanavat voidaan puhdistaa perusteellisesti
massajatteista ja sitten antaa tiivistysaineen tunkeutua niihin perusteellisesti.
Kierrekorkilla varustettu adapteri valmisteen ottamiseksi ruiskuun

1. Kierra pullon korkki auki.

2. Kierra adapteri pulloon.

3. Poista ainetta kdyttadksesi sininen tulppa, kierrd ruiskun paa sovittimen
aukkoon, kallista pullo valmisteella yldsalaisin ja kerda neste ruiskuun pitden
samalla adapteria.

Asetasitten pullo pystysuoraan poytalevylle ja kierrd ruiskua nesteelld varovasti
adapterin. Suositellaan kdyttaa luer-lock-ruiskuja, joissa on kumimanta.

4. Kiinnita sovitin siniselld tulpalla jokaisen kayton jalkeen.

5. Kuljetusta varten irrota adapteri ja kierra pullo kierrekorkilla.

KAYTTOTAPA

Lisdd tuote kanavaan ruiskulla, jonka neulalla on sivuaukko, samalla kun
valmistelet kanavaa mekaanisesti. Huuhtele valmisteen kayton jalkeen kanava
suolaliuoksella.

VASTA-AIHEET R

Eisaa kdyttdd, jos henkil on herkistynyt tuotteen aineksille. Ald jatd valmistetta
kanavaan tai hammaskammioon kayntien vdlilla. Se voi johtaa dentiinin
liialliseen pehmenemiseen.

VAROTOIMET

Ole erityisen varovainen kdyttdessasi rei'itysta. Valmiste arsyttaa silmia.
Valmiste arsyttaa silmid ja ihoa. Jos joudut kosketuksiin valmisteen kanssa,
huuhtele valittomasti suurella maaralla vetta ja ota yhteytta ladkariin.
Tuotteen kdyton yhteydessa, kayta kofferdamia. Kayta suojakasineita, -laseja
ja -vaatetusta.

Ole erityisen varovainen, kun kaytat sita lapsipotilaisiin hampaiden kovien
kudosten liiallisen pehmenemisen vaaran vuoksi.

ANNOSTELIJAA EI KAYTETA NESTEIDEN VARASTOINTIIN!

Laitteeseen liittyvan vakavan vaaratilanteen sattuessa siitd on ilmoitettava
valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kdyttdja tai
potilas asuu.

SAILYTYS

Séilyta alkuperdisissa suljetuissa astioissa huoneenlammossa, joka on
korkeintaan +25°C, Sdilytettava lasten ulottumattomissa.

RAVISTA ENNEN KAYTTOA!

Kayttokelpoisuusaika on merkitty vélittdmaan pakkaukseen.

Pakkauksen avaamisen jalkeen sailyvyys ei muutu, jos se on tiiviisti suljettu
jokaisen kayton jalkeen.

PAKKAUSTEN KASITTELY VALMISTUKSEN JALKEEN
Kulunut pakkaus on havitettava tai palautettava valmistajalle.

PAKKAUS
Pullo, joka sisaltad 200 g tai 400 g valmistetta, adapteri kierrekorkilla,
annostelija.
Viimeisen paivityksen paivamaara: 03.11.2021/11
PRIJE UPORABE PROCITAJTE DONJE UPUTE
PROIZVOD ZA UPORABU ISKLJUCIVO OD STRANE LIJECNIKA STOMATOLOGA

SASTAV: 40% otopina limunske kiseline.

NAMJENA

Pripravak se upotrebljava tijekom endodontskog lije¢enja za ispiranje
korijenskih kanala. Potpomaze mehanicko c¢isc¢enje korijenskih kanala.

Uklanja ljepljivi sloj sa stijenke korijenskog kanala otkrivajuci dentinske tubule.
To omogucuje da se tubuli temeljito ociste od ostataka pulpe, a zatim da brtvilo
odgovarajuce prodre u njih.

Adapter s poklopcem na vijak za uzimanje preparata u Spricei

1. Odvijte poklopac boce.

2. Uvrnite adapter na bocu.

3. Za uporabu uklonite plavi ¢ep, zavrnite vrh $price u otvor adaptera, nagnite
bocu s preparatom naopako i sakupite tekucinu u Spricu, istovremeno drzeci
adapter.

Zatim postavite bocu uspravno na povrsinu i lagano izvijte $pricu s teku¢inom
iz adaptera. Preporuca se uporaba luer-lock Sprica s gumenim klipom.

4. Nakon svake uporabe zastite adapter plavim poklopcem.

5.Za prijevoz izvadite adapter i zavrnite poklopac boce.

NACIN UPORABE

Proizvod unesite u kanal pomocu Sprice s iglom s bocnim otvorom,
istovremeno mehanicki pripremajuci kanal. Nakon uporabe preparate, kanal
isperite fizioloskom otopinom.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte upotrebljavati na pacijentima s preosjetljivos¢u na sastojke preparata.
Ne ostavljajte preparat u kanalu ili u pulpnoj komori izmedu posjeta. To moze
dovesti do pretjeranog omeksavanja dentina.

MJERE OPREZA
Budite posebno oprezni prilikom uporabe kod perforacija. Preparat nadrazuje
ociikozu. U slucaju kontakta, odmah isprati s puno vode i posavjetovati se

s lije¢nikom. Prilikom rada s proizvodom upotrebljavajte koferdam. Nosite
rukavice, zastitne naocale i zastitnu odjecu.

Budite posebno oprezni pri uporabu preparata kod djece zbog rizika od
prekomjernog omeksavanja tvrdih tkiva zuba.

DOZATOR NE SLUZI ZA CUVANJE TEKUCINA!

U slucaju ozbiljnih nezgoda povezanih s proizvodom, potrebno ih je prijaviti
proizvodacu i nadleznom tijelu drzave u kojoj korisnik ili pacijent ima
prebivaliste.

§KLADI§TENJE

Cuvati u zatvorenoj, originalnoj ambalaZi na sobnoj temperaturi do +25°C
Cuvati na mjestu izvan dohvata djece.

PRIJE UPORABE PROTRESITE!

Rok trajanja naveden je na neposrednom pakiranju.

Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se ne mijenja, pod uvjetom ¢vrstog
zatvaranja proizvoda nakon svake upotrebe.

ODLAGANJE AMBALAZE NAKON UPORABE
Istrosenu ambalazu je potrebno zbrinuti ili vratiti proizvodacu.

PAKIRANJE
Boca koja sadrzi 200 ili 400 g preparata, adapter s poklopcem s navojem,
dozator.

Datum posljednjeg aZuriranja: 03.11.2021/11

PIRMS LIETOSANAS LUDZAM RUPIGI IEPAZITIES AR SIEM LIETOSANAS
NORADUJUMIEM
MATERIALU VAR IEGADATIES TIKAI SERTIFICETS ZOBARSTNIECIBAS
SPECIALISTS STOMATOLOGS

SASTAVS: 40% citronskabes skidums.

PIELIETOJUMS

Lidzekli izmanto endodontiskas arstésanas laika saknu kanalu skalosanai.
Veicina mehanisku zoba kanala attirisanu.

Nonem pulpas slani no saknu kanala sienam, lai atsegtu dentina kanalinu
ieejas. Tas lauj rapigi attirit kanalinus no pulpas paliekam pirms hermétika
penetracijas.

Adapteris ar vacinu lidzekla iepildisanai Slircé

1. Atskraveé pudelites vacinu.

2. Uzskravé adapteri uz pudelites.

3. Lai saktu lietot, nonem zilo vacinu, ieskravé Slirces galu adaptera atveré,
pagriez pudeliti otradi un ievelk skidrumu lircé, vienlaicigi pieturot adapteri.
Péc tam novieto pudeliti uz galda virsmas vertikala pozicija un viegli izskravé
slirci ar skidrumu no adaptera. leteicams izmantot luer-lock savienojuma $lirces
ar gumijas virzuli.

4. Péc katras lietosanas, adapterim uzliek zilo vacinu.

5. Transportésanas laika adapteri nonem un pudeliti aizskravé ar vacinu.

LIETOSANA

Produktu ievada kanala, izmantojot $lirci ar adatu ar sanu atveri. Vienlaicigi
kanalu apstrada mehaniski. Péc lidzekla izmanto3anas, kanalu izskalo ar
fiziologisko skidumu.

KONTRINDIKACIJAS

Nelietot pacientiem ar paaugstinatu jutibu pret kadu no produkta sastavdalam.
Neatstat lidzekli zoba kanala vai zoba kamera starp apmekléjumiem. Tas var
izraisit parmérigu dentina mikstinasanos.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

levérot ipasu piesardzibu perforacijas laika. Kairina acis un adu. Saskares
gadijuma, nekavéjoties skalot ar lielu daudzumu Gdens un sazinaties ar arstu.
Produkta lieto3anas laika izmantot koferdamu. Izmantot cimdus, aizsargbrilles
un aizsargapgérbu.

levérot ipasu piesardzibu, lietojot bérniem, nemot véra riska faktoru, ka
lidzeklis varétu parmérigi mikstinat zobu cietos audus.

DOZATORS NAV PAREDZETS SKIDRUMA UZGLABASANALI!

Ja, saistiba ar produkta izmanto3anu, ir radies nopietns apdraudéjums, par
to nepieciesams zinot razotajam un tas valsts kompetentajai iestadei, kura
lietotajam vai pacientam ir pastaviga dzivesvieta.

UZGLABASANA

Uzglabatslégta, originala iepakojuma, istabas temperatara lidz +25°C. Uzglabat
bérniem nepieejama vieta.

PIRMS LIETOSANAS SAKRATIT!

Produkta deriguma termins noradits uz tie$a iepakojuma.

Péciepakojuma atvérsanas deriguma termins nemainas, ja péc katras lietosanas
reizes produkts tiek ciesi aiztaisits.

IZLIETOTA IEPAKOJUMA PARSTRADE
Izlietoto iepakojumu nodot otrreizéjai parstradei vai atgriezt atpakal razotajam.

IEPAKOJUMS
Pudelite 200 g vai 400 g, adapteris ar vacinu, dozators.

Pédéjas atjauninasanas datums: 03.11.2021/11

NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE
GEBRUIKSAANWUZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: Een 40% citroenzuuroplossing.

BESTEMMING

Het preparaat wordt gebruikt tijdens endodontische behandelingen voor
het spoelen van wortelkanalen. Ondersteunt mechanische reiniging van het
tandkanaal.

Verwijdert de smeerlaag van de wanden van het wortelkanaal en legt de
dentinekanaaltjes bloot. Hierdoor kunnen restjes pulpa nauwkeurig worden
verwijderd uit de kanaaltjes en kan het vulmiddel goed penetreren.

Adapter met dop om het preparaat in de spuit te brengen

1. Schroef de dop van het flesje los.

2. Schroef de adapter op het flesje.

3. Verwijder voor gebruik de blauwe dop, schroef het uiteinde van de spuit in
de adapteropening, kantel het flesje met het preparaat ondersteboven en zuig
de vloeistof in de spuit terwijl u de adapter vasthoudt.

Zet het flesje vervolgens rechtop op het werkblad en draai de spuit met de
vloeistof voorzichtig los van de adapter. We adviseren het gebruik van luer-
lockspuiten met rubberen zuigers.

4. Beveilig naieder gebruik de adapter met de blauwe dop.

5. Voor transport verwijdert u de adapter en draait u het flesje dicht met de
schroefdop.

GEBRUIKSAANWLIJZING

Spuit het product met een naald met een zijopening in het wortelkanaal,
terwijl u tegelijkertijd het kanaal mechanisch bewerkt. Spoel na gebruik van
het preparaat het wortelkanaal met een fysiologische zoutoplossing.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij personen die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het
preparaat. Laat het preparaat tussen bezoeken niet achter in het kanaal of de
tandholte. Dit kan leiden tot overmatige verzachting van de dentine.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

Wees extra voorzichtig bij toepassing in de buurt van perforaties. Het
preparaat is irriterend voor de ogen en de huid. Bij aanraking onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een
veiligheidsbril en beschermende kleding.

Wees bijzonder voorzichtig bij toepassing bij kinderen, vanwege het gevaar
voor overmatige verzachting van het harde tandweefsel.

DE DISPENSER IS NIET BEDOELD VOOR DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN!
Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet u
dit melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land waar de
gebruiker of de patiént zijn woon- of verblijfplaats heeft.

BEWARING

Bewaren in gesloten originele verpakking bij kamertemperatuur tot +25°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!

De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking.

Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op
voorwaarde dat u hem na ieder gebruik hermetisch afsluit.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN
Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar
de producent.

VERPAKKING
Flesje met 200 of 400 g preparaat, adapter met schroefdopje, dispenser.

Datum laatste actualisatie: 03.11.2021/11

PRED POUZITIM SA OBOZNAMTE S TYMITO POKYNMI
VYROBOK IBA NA POUZITIE ZUBNYM LEKAROM

ZLOZENIE: 40% roztok kyseliny citrénove;j.

URCENIE

Pripravoksa pouziva priosetrovanikoreniovych kanalikov preich vyplachovanie.
Pomadha pri mechanickom ocistovani kanalikov.

Odstranuje synovialnu vrstvu zo stien korenového kanélika, ¢im odhaluje
kanaliky. Vdaka tomu je mozné presné vycistenie kandlikov z pozostatkov
drene, a nésledne dokladna penetrécia tesniacej latky.

Adaptér s uzaverom na plnenie striekacky pripravkom

1. Otvorte uzaver flase.

2. Nasadte adaptér na flasu.

3. Pre pouzitie odstrante modry uzéver, naskrutkujte koniec striekacky do
otvoru adaptéra, obrétte flasu s pripravkom hore dnom a naberte tekutinu do
striekacky, stale pri tom pridrziavajte adaptér.

Nasledne polozte flasu rovno na dosku a opatrne vyberte striekacku s tekutinou
z adaptéra. Odporuca sa pouzivanie striekaciek luer-lock s gumenym piestom.
4. Po kazdom pouziti zabezpecte adaptér modrym uzaverom.

5. Pre prepravu odstrante adaptér a zatvorte flasu pomocou skrutkovacieho
uzaveru.

SPOSOB POUZITIA

Pomocou striekacky s ihlou s bo¢nym otvorom aplikujte vyrobok do kanélika
a sucasne mechanicky opracovavajte kanalik. Po pouziti pripravku oplachnite
kanalik fyziologickym solnym roztokom.

KONTRAINDIKACIE

Nepouzivajte u 0s6b s precitlivenostou na zlozky pripravku. Nesmiete
ponechat pripravok v kanaliku ani vnutri zuba medzi osetreniami. Moze to viest
k nadmernému zmékceniu zuboviny.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pri pouzivani v pripade perforacii budte zvlast opatrni. Pripravok drazdi o¢i a
pokozku. V pripade kontaktu, okamzite oplachnite velkym mnozstvom vody
a vyhladajte zdravotnicku pomoc.

Pocas manipulacie s vyrobkom pouzivajte kofferdam. Pouzivajte ochranné
rukavice a okuliare ako aj ochranny odev.

Budte zvlast opatrni pri pouzivani pripravku u deti, pretoze existuje
nebezpecenstvo nadmerného zmakcenia tvrdych zubnych tkaniv.
DAVKOVAC NIE JE VHODNY NA SKLADOVANIE TEKUTIN!

V pripade vyskytu vaznej nehody suvisiacej s vyrobkom, nahlaste tuto
skuto¢nost vyrobcovi a prislusnému orgéanu krajiny, v ktorej mé pouzivatel
alebo pacient svoje bydlisko.

SKLADOVANIE

Skladujte v zatvorenych, originalnych obaloch pri izbovej teplote do +25°C.
Uchovévajte mimo dosahu deti.

PRED POUZITIM PRETREPTE!

Datum exspiracie je na primarnom obale.

Po otvoreni sa datum exspiracie nemeni pod podmienkou, ze bude obal po
kazdom pouZziti tesne uzavrety.

MANIPULACIA S OBALMI PO VYROBKU
Pouzité obaly odovzdajte na likvidaciu alebo ich vratte vyrobcovi.

BALENIE
Flasa obsahujica 200 g alebo 400 g pripravku, adaptér so skrutkovacim
uzaverom, davkovac.

Datum poslednej aktualizécie: 03.11.2021/11

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.
IZDELEK LAHKO UPORABLJAJO IZKLJUCNO STOMATOLOGI.

SESTAVA: 40% raztopina citronske kisline.

NAMEN

Pripravek se uporablja med endodontskim zdravljenjem za spiranje koreninskih
kanalov. Olajsa mehansko ¢is¢enje zobnega kanala.

Odstranjuje plast pulpe s sten koreninskega kanala in odkrije dentinalne
tubule. Postopek z uporabo pripravka omogoca temeljito ¢iscenje tubul, tj.
odstranjevanje ostankov pulpe, in natancno nanasanje tesnila.

Adapter s ¢epom za odvzem pripravka z brizgalko.

1. Odvijte pokrovcek s steklenicke.

2. Privijte adapter na steklenicko.

3. Odstranite moder ¢ep, privijte konico brizgalke v odprtino adapterja, obrnite
steklenicko s pripravkom na glavo in povlecite tekocino v brizgalko, pri ¢emer
pridrzite tudi adapter.

Nato postavite stekleni¢ko na pult v pokoné¢nem poloZaju in pazljivo odvijte
brizgalko s tekocino z adapterja. Priporocamo uporabo brizgalke luer-lock z
gumijastim batom.

4. Po vsaki uporabi zas¢itite adapter z modrim ¢epom.

5.Za prevoz odstranite adapter in privijte pokrovcek na steklenicko.

UPORABA

Izdelek vbrizgajte v kanal z uporabo brizgalke z iglo s stranskim izhodom in
hkrati mehansko obdelujte koreninski kanal. Po uporabi pripravka kanal sperite
s fiziolosko raztopino.

KONTRAINDIKACIJE

Izdelka ne uporabljajte pri pacientih z obcutljivostjo na sestavine pripravka.
Pripravka ne puscajte v kanalu ali zobni komori med posameznimi
zobozdravstvenimi obiski pacienta. Pripravek lahko prekomerno zmehca
zobovino.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri uporabi na perforacijah bodite $e posebno pozorni. Pripravek drazi o¢i in
kozo.V primeru stika takoj sperite z obilo vode in poiscite zdravnisko pomoc.
Med uporabo izdelka uporabljajte koferdam. Uporabljajte zas¢itne rokavice,
zas¢itna ocala in zas¢itna oblacila.

Med uporabo pripravka pri otrocih bodite $e posebno pozorni, saj obstaja
nevarnost za prekomerno zmehcanje trdih zobnih tkiv.

DOZIRNIK NI PRIMEREN ZA SHRANJEVANJE TEKOCIN!

V primeru resne nesrece, povezane z izdelkom, je treba le-to prijaviti
proizvajalcu in pristojnemu organu, v drzavi prebivali$¢a uporabnika ali
pacienta.

SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni embalazi pri temperaturi do 25°C. Hranite izven dosega
otrok.

PRED UPORABO PRETRESITE!

Rok uporabe je naveden na embalazi.

Po odprtju embalaze se rok uporabe ne spremeni, ¢e je embalaza ustrezno
zaprta po vsakokratni uporabi.

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAZO
Odpadno embalazo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi ali jo vrnite
proizvajalcu.

PAKIRANJE
Steklenicka vsebuje 200 g ali 400 g pripravka, adapter s ¢epom in dozirnik.

Datum zadnje posodobitve: 03.11.2021/11

LAS DENNA INSTRUKTION INNAN ANVANDNING
PRODUKTEN AVSEDD UTESLUTANDE FOR ANVANDNING AV TANDLAKARE

INNEHALL: 40% I&sning av citronsyra.

TILLAMPNINGSOMRADE

Preparatet ar avsedd for skoljning av rotkanaler vid endodontisk behandling.
Underldttar mekanisk rengéring av tandkanalen.

Avladgsnar pulpan fran rotkanalen och avtacker dentinkanaler. Detta mojliggor
noggrann avldgsnande av rester av pulpan i kanalerna och exakt penetrering
av tatningsmedlet.

Adapter med skruvkork fér fyllning av spruta

1. Skruva av flaskans skruvkork.

2. Skruva fast adaptern pé flaskan.

3. Avldgsna den bla skruvkorken, skruva in sprutans dnde i adapterns 6ppning,
vand flaskan med preparatet upp och ner och fyll sprutan med viatskan
samtidigt som du haller i adaptern.

Stall flaskan vertikalt pa arbetsbordet och skruva forsiktigt den véatskefyllda
sprutan ur adaptern. LuerLock-sprutor med gummikolv rekommenderas.

4. Sétt pa den bla skruvkorken pa adaptern efter varje anvandning.
5. Fore transport: avldgsna adaptern och sténg flaskan med skruvkorken.

BRUKSANVISNING

For in preparatet i rotkanalen med spruta och nal med sido6ppning och
bearbeta samtidigt kanalen mekanisk. Efter anvandning av preparatet, skolj
rotkanalen med fysiologisk saltlosning.

MOTREKOMMENDATIONER

Tilldmpas inte hos patienter med &verkdnslighet mot preparatets
bestandséamnen. Lamna inte preparatet i tandkanalen eller tandkammaren
mellan besoken. Detta kan orsaka 6vermjukning av dentinen.

FORSIKTIGHETSATGARDER

Var sarskild forsiktig under anvandning vid perforering. Produkten orsakar
6gon- och hudirritation. Vid kontakt skélj med rikligt med vatten och sék
lakarhjalp.

Anvéand kofferdam vid arbete med preparatet. Anvénd skyddshandskar,
skyddsglasogon samt skyddsklader.

laktta sarskild forsiktighet vid anvéandning hos barn p.g.a. risk for
6veruppmjukning av hard tandvavnad. .

DOSERAREN ARINTE AVSEDD FOR FORVARING AV VATSKA!

Ifall ndgon allvarlig incident intréffar i samband med anvandning av
produkten, ska detta meddelas tillverkaren samt lamplig myndighet i
anvandarens eller patientens hemvistland.

FORVARING

Forvaras i stangda originalforpackningar i rumstemperatur pd max 25°C.
Forvaras odtkomligt for barn.

SKAKA FORE ANVANDNING!

Bast fore datum pa direktfoérpackningen.

Preparatets forbrukningstid andras inte efter att forpackningen 6ppnats under
forutsattning att den stangs tatt efter varje anvandning.

FORPACKNINGSHANTERING
Forbrukad forpackning lamnas in till atervinningsstation eller aterlamnas till
tillverkaren.

FORPACKNING
Flaska innehallande 200 g resp. 400 g preparat, adapter med skruvkork,
doserare.

Senaste uppdatering: 03.11.2021/11



